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l. AltalAnos leirAs 

A TR-0503 /EUG— 1168./ tipusu szigndlgenerdtor tobb alkal- 
mazdsi teruleten haszndlhatd, mint pl« KF* hidak tdpld Id- 
ea, rddio-vevdkdszuldkek behangoldsa, er5oit6k frekvencla— 
menetdnek felvdtele stb. A laboratdriumi igdnyeket dobb 
specif Ikdcldval oldgiti ki f mint az eddig forgalonba ke- 
rult szigndlgenerdtoraink. 

A frakvenciatartomAfiya 50 kHz-t61^65 MHz-ig terded. Bzt 
a frckveLCiatartoaiAnyt a kdezuidk /l^OOtl frflkvenciBdtfo- 
gAs/ 6 sdvban fogda dt. A kdzvetleft lcolvosdsu frekvencla 
skdldds 1 % pontossdgu. 

A kimei;6feszultB6g 0,1 As 5 V kozott + 1 d3-ea boliil 
AllandA 6 b folyanatosan AlllthatA 50 ohffl terhelAe oollett. 

A baApltett krlatAlyhltelealtfi segitfi6g6vel a kfesziilAk 
freicvanciAja 7 MRss-ig 100 kHz-enkent, 65 UHz-ig podig 
1 Iftz-enkAnt hiteleaithatS, 0,01 % pontoss&ggal. 

Kulon muszerrel olvashatA le — a generator modulAciAs 
e&vszAleasAgen beivili frokvenelAkon - a nodulAcIA nAly- 
ofige. 

A kAeziilAknok nagypontossAgu AM rondszere van, nely la- 
het8v6 teezl - 90 % mAlyeAgig - a nodulAciAt kis torzi- 
t&seal As ninlnAlis k&roc frekvanciamodulAclAval. A kA- 
sztilAk balsSleg modulAlhatA 400 vagy 1000 Hz-en. 

KiiJ.s6 modulAclAs tertomAnya DC-20 kHz-lg terjed, a hasz- 
nAlt hordozA frokvendAtAl ttiggSen. B/onkivUl klviilrAl 
modulAlhatA, nAgyszog vagy agyeb osszetett hullAaalakkal 
is* 
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1.1 PZEMBggrraZldS 

1.11 KicsomaKol^s 

A kills 6 16dAb61 tortdnt ki erne 16 a ut6n a ragaezt6sok ment;6n az 
X£A poplrburkolai/ot fol kali t6pni. Igy a hullAopapir doboz 
hozz6£6rhet6v6 vAllk, amelyet szintcn a ragaeztABok acnc6n le- 
hct felbonPoni. A g6pnek a hullAnpepirdobozb61 tort6nt kleme - 
1*00 ut6n a lAsmentoscc zirt /tBalegrogasztobt, heguszcott/ oil- 
acyag hArtya altAvoli ihat6 6s o k6szil6k ezuperior popirborl - 
t&abdl klboBthat6. A krdnozott, nlkkolezatt alkntr6ozekr61 a 
parafinpapirfc legongyblve 6s n vekony vozelinreteget ronggya , 
vofct6val lotbrolvo, a k68ziil6k iizcnibehalyezhetS. 



1.12 Bekoocool fls 

A k6azUl6ket 22o V hAldzati feszUiteAgre ba&llitvo az&llltia a 
gyAr; llo vagy 127 V faBziiltsAgre val6 itkapccolie ugy tort6nik, 
hogy a k6szul6k h6toldal&n I®v6 feszUltsfegv&laaztd dug6t /9/ a 
kivAnt uzemfeszUlt86gaok aegfalal&en tell boAllitani. 

A k6oziil6k iUeabohelyezAse el6tt vedfifoldalAat kail alkalnnz - 
nl. Eire 8 cilra a k6szul6k hAldzati c8atlakoz6j6hoz kivezateut 
haraadik /foldclS/ vezet6k, valamint az elOlapon levo foldelfi 
csaver szolg&l. 

■ V KDfiF0IJ)5TifcS NKLKOLI HA-SZXAU TA £E2775SZaLEG 1 

BokapcsolAa el6Pt ellenfirizzuk, hogy az elClopcn talAlhat6 M 
Euszer mutotija nullAn All-c. Az asetleg szukstgae korrekfcj.6 
a niiszerh&zon tslAlhatA cesjvarral /l- Abra/ tbrtAnik. Ezek utAn 
a k6azul6ket az S8 hAldzati kapcacldval "ON" AllAsba kapcsol - 
juk. A bekapcaolc Allapotct o 719 ;Jelz61AjEpa /*. Abra/ kigyul- 
ladAsa jelzi. 
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mOszaki adato? 

Prekvenc ia tart om&ny : 
PrekvonciasAvok: 
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FrekvenciapoctooaAg* 
Prokvancia-beAllit&s f I- 

nom86ga: 

KristAlyhitelesifcAe: 



Fejhallgatd kimenet: 
PrekveuciB stobllit&a: 



Kimend Impedancia: 
Kimenoszint: 



5o kEz-t61 65 KHz-ig 6 sSvban 


5o kHz - 17c 


kHz 


165 M - 560 


ii 


53o " - 1,6 


MHz 


1,76 LSHz - 6 f o 


•* 


5,6o H -19,2 


n 


19, co " -65,o 


»• 


± W 




1 osztda = o. 




7 MHz-ig loo 


kHz-enkcnt 



65 n 1 MHz-eDkcnt 

lo"* pontossAggal 

lo mV 5 kohn tcrholAs mellott 

max. 5.1o~ 5 va$y 5 Hz /amelyik 
na^yobb/ 2 6roi bemaleged68 
ut£n lc pare idetartamra, 
cax. 1 7 kioen3szinfcn61 

5o ohm 

o,l/uV-t61 5 Y-ig 
/lo'dB-ee rokoz8tokb8n/ 



VSWH^l f l l^uV-t61 o,2 Y oszfcd AllAsig 

7SWE<1,1 1 68 5 Y oszt6 AlldsokrAl ?o Mfz-ig 

VSWR<1,2 1 6s 5 V oszt6 AildsoknAl 2o Ifliz folotfc 



Fesziiltedgfokozatok: 
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— 
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dB 


3 


— 
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2o 
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az egyes edvokon belul folye- 
matosan szobdlyozhatd 
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KlmonSreazUltadg pontoa- 
Buga 

Szinttarfcae /lino^Tls 
torzltda/ : 



Klzen 6 harmDnf kas : 

AKPLITUDO MODUMcrO 
1/ Kill 86 modulacld: 

loo * mod .Idtesl tdad- 
haz szikadgos feaztflt- 
sdg: 

Bonond impedancia: 
Kgydb mod .lohotd36g: 

Hex .mod . frokvenc la 



A burkol<5gc5rbe torzi- 
t6sa: 



2/ Belfltf rood al£c 16: 



Bel«S mod .frekvencio 
Burkoldgdrbe torzlt&a: 



i 1 dB , . 

aajit muszeren IooIvbsvu, 

5o ohm fcerheldoen 
► 1 dB 

a tfll^ca frckve*iciatarto- 
m£r>ytan a kimeaffaz int bar- 
ms ly 6116sa mellett 5o ohm 
t © r ha 1 6e I 1 en61 1 aa on 

lo # 



0-loo £ 3zli uszob mod ulal6 
jellal O-fc 51 2o kHz-ig le- 

hatfldg08 



max. 4,5 V c0 _ 

6oo ohm 

ndgyszdghull&n vagy mde 

bs;?zetott jel 

5o $ bz inuait s modul6c lon&l: 
o,o6 f.\rlv6, max. 2o kHz 

7o $ szlruazos mod iil6c lon61 . 
o f o2 f.riv6, rrax. 2o kHz 

u6gyszbf*hull£mu mod ul6c i*$nal: 
o,oo3 £ f.vivfi max. 3 kHz 



a negad ntt szlnuozoa modul6- 
cl4n belul 

0-loo5& 82uiuszc6 mod 1616 
lei lei folyomatosan ezab&- 
lyozhato 

4*>o Hz + 5 5f 
I 300 Hz ± 5 y > 

= 1 £ modul6c l?n61 

2b 5 >: 7a # moduldc i5n61 

1 Y vaey enndl klsebb f.vivff 
esetdn. 
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Modul6ci6aex6 mxlszer 
mAr6 shat are: 

UodulAci6mcr5 niiszer 
pontossdgs: 



Modul6ci6s szint v61toz6aa 



Kdrcs frekvencia moduldcid; 



Vivohull&nu zejcivd: 



6c£&pz& 8 1 m tdvolsdprban: 



0 - loo% 
t 5% 

o-9o% xnoduldcid kozott, v6gkl- 
ter^sre voEBtkoztetvo, ilox. 1 V 
kimondszint ese*w6n 

< * o,b dB 

a kinendBzint 4b a viv5frekven— 
cia bdrailyen vdltoztatAsa mel- 
lett, 8ojdt niiiszeren leolvasva 

5. lo'^ vagy max. 2oo Hz 
/amelyik negyobb/ 

1 V vagy enn61 klsebb klmanC - 
szlntn6l 6b 5o% All eseten 
min. 5c dB 

5o% Aii-hcz k£pest 
A t6ror6 kisebb, mint lyuV/n 



A muentosna iaOszakl aaatai 

TP.-o5o5-I /EMG-1169-V tip. 



v A 16poc: 



1, 2o dB ♦ ldB 

2. 0 d3 + 1 d3 

J. DA nuan-enno dllAodban U be 1 V eBet6n f 
U Ri 5o mV ± 5 dB 6oo oha lezAron 
2-65 KH«s-ig 
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rAx6zati adatok 



Feezu ts6g: 

Pertodus 2 
Fogyaszt&s: 



110, 127, 220 V 
/fttkapcBolhnt6/ + 10 % 

50/60 

kb. 170 VA 



EGY±B ADATOK 



Kivitol* 



MArotck kb. 



/forgo t6gomb 6 s egy4b ki- 
6116 alkatr6szek nAlkiil/: 



Suly: 

BeApitetfc sruezorek szlnt- 
in£r6: 

mod. m6rC; 

Cuatlakcsbk tipusa: 



Eloktrcncscvok: 

Di6d6kt 

Fotcizzds 

JolzolArapa: 

Blzfcos±t6k a k6szul6kben 
<20 V-ra: 



lakkozotrt f6mlemezdoboz 
2 db hordf cgantyuval 



500 ns 8z6lea 
300 mn magae 
390 ed m6ly 

kb.' 30 kg. 

1 db 100 ^ l f 5 o87.t6J.yu 
1 db 200 yuA 1,5 o8zt61yu 
BNC ill. a fedkallgotd 
r6ez6r*o banAnhuvely 

5xPCL84, 2xPCC88, 2x6CL6, 
PL81. 2xTCCC85 « 3xPL82 f 
PL83, 2xb3A 2 

33C0A1160, 3acCA1161. 
4x$ioK4, 4XS1QC7, 4*SiEK3 

22 V/15 W 

6 f 5 V/o,l A 



2 db 1 A 
1 db 200 mA 

Az cloktroncsovek 6s di6<16k v61toetat6s6nak jogAfc fonn- 
tartj'jkl 



TABTOZK.TOK 



M A M tarto kck 

7A kd820It-R drdbon bennfoglalt/ 

Typ 1004 Hdldzsti csatlskozovezetdk, osatlekozo- 
dugdkte 1 

Typ 1024 Ron*. drnydkolt kabel 

ai&dket vdgdn "IdC" c satis koz6 dugo 

Typ 102'/ Koax. drayckolt kdbel 

kottds dray, /nlndkdt vdgdn "BNC* 
csetlakozd dug6 

Ha radio ti utaeitds 

Csovcs olvcid6blztosit;6 botdtck 

220 V - 1000 mA 

110 ill. 127 V - 2000 mA 

emodfesz.-hez — 2oo mA 



1 db 
1 " 



2 db 



"B" tortozdkok 

/A kcczuldkkal egyutrt rendelend6 t kiilon dr felszdmit&aa 
oelletrt./ 

TYP TR-0505-1 /EMG-1169-4/ Muantonnn 

2 db "BNC” csotlakozd 
dugastvdgz6ddsbol 1 db 
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jj} # KlIKODftSI ELY 

•*.1 A kAczulAk f6bb rAszol 

ktezulAkek oldlapjAt s kezelfiszervekkel 6s csatlakozbkkal 
oz Abra, a kAoziilAk hAtlapj&t a 2. Abra, a kAsziilAk bel- 
u6 czabAlyozbszorveit valaaiAt a dibdAk 6s az elektrbncso- 
vok eirar.de zAsAt u 3- 3/a as 4. AbrAk szemlAlCetik. 

(A kAsztilAk kapcsol&ui rajza az 5» AhrAn, a TR-o5o3-l - 
X169-V tip. muontenna kapcaolAul rajza a 6. AbrAn 1 A that 6. 

A kAoziilAk olektromos felApltca ezempont JAbAl a kovetkezC 
obb r^Bzekro tsgoz6dilci 




L 


R6dl6frekvencldfl obz- 


6. Differexxii&loroflitS 




cilUtor 


7 , Modul&tor 


E. 


Demodul6tor I. 


8. FeBzttlts6goszt6 


?• 


RAdiofrokvocciAs' szlnt— 
szab&lyozd 

R&di6frokvenci6e erCsitC 


9. Krist&lyhitolositd 




10. HangfrokvencIdB oszcllld- 
tor 




Demodulator II. 


11. Kat6dkovot6 
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itor szintjdt visszscs 
osozokbt I 6z RF oszcil 
,16 mddon az RF kimenet 
Isnzacaatold hurok tar 
tdl defc©ktoron d 
modulatorhoz vezot. 






fc aramkor otabill- 
t az Gt ozabdlyz6 
a rood uldcl 6 b 
a land 6 drtdken, 
loronciil erdsi- 










A z RF cGZciUdtor Y3 hnngolt anddkbrbB ©llenUtcmll 
oszcillitor. A rddiofrekvencida szintszabily oz6 /Ylb/ a 
V3 cs 6 kHtddellondlliokdnt mdkbdik az RF szintszabdlyozin 
cdljdbdl. A Ylb pentoda vezdr ISxdcsu az RF oozcilldfcar ki- 
menetdmk egyenlrinyi tott Jeldt kopje. Ez a foazllltsdg 
csbkkenti a Ylb csd Aremdt, amlkor oz RF oszcil lit or BZlnt- 
jo emolkedik ds megf ord itve . Minthogy oz oz irsro az RF 
oszcilldtor kfltdddraraa ie f az RF szlnt alland4 rnarad. A Via 
trloda kat 'dkbv'e tdt kdpoz, amely ©Idfesztfltsdget szolgil- 
tst az RF oszcil lit or do az RF erdsitd cs5 voz dr lflrdcs a 
sz&nira. S7 mikr okopcaold az Si reld atkapccoldcdval a sza- 
bdlyzd pontdda /vl/b/ sefiddrics feszUltsdgdt kikopcsolja 
- kivaltott dobilldsnil - nehogy a mogazakadt anddkBr ndatt 
tbnkre iron j on a cad. 

5.2.2 Rddl ofrckvenclds er5 si to 

Az RF oszcil lator jeldt a V4 6tt V5 csbvekbdl £116 
©HenUtemll RF erdsitd vezdrlflrdc sdra vozotjUk. Az dmydko- 
Idricaok kdzvotlonll +3oo V-ra kapcsolddnuk. Az RF erdsitd 
kafcddareadt a V6 cs 6 sz.Hbdlyozza, ajn©ly valtoztathatd ka- 
tddellonilldekdnt mtfkbdlk. 
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5.2.3 R&d ! o*rekvenc lar yijgacgfltolu <?c cz abdlyozd ammkfir 

A moduldlt nidiofrekvencids kimondjel az RF kimen3 
trunsz fo raiSt or szek and or tekercsd rdl a GeD2-GeD3 diodikro 
jut, omolyek azt ogyenir^ny ttj*k. Az RC id6*Uand6 casy^- 
a RANGE /S5/ kapcaoltf segitsdgdvel vdltjuk. Sz sz RC 
czHrd az HF komponenn kiszirdsdro szolgdl, de nera jolent 
stints t 8 aodululd <5a egyenaramu jol szdmdra. A domodulalt 
rAdlofrokvonci^fl Jelet azut£n a differencial er5ait5 vezdr- 
ldrdcaar* vozetjUk. Bnnek a denodulfilt jelnok az agyendramu 
tiaazotevSje srtfnyoo oz FT szint caucsdrtdkdvel f ezdrt ozt 
az ogyenfeszifltsdgot hanzndljuk Tel a VOWS LEVEL /ill/ mil- 
mr nUkSdtet<5e<5re. Az rfrair. 56^47, C48, I* szArfn ko- 
reaztUl jut ol 6 VOLTS LEVEL /Ml/ mUnzorre . 

WtAlUsu f esz UI tof&oBZ 1 6 t lktatJnk a demodulator II. hi 
6 b a dlf feror.c 151 ergsltS /V k«z<?, emely a viaszacsatolSa 
n<5rt<5k6t ezabSlyozza. Az "1 V” 6a az alucsonyabb kinenSfe- 
azeltodg AllAsoknuil a vie azacSBtolfist sz K28 6b RSI osztfn 
toreazttll kapjuk. Coup&n a "3 V"-oa bodllltfistan aBntUli 
R61 ellendlUat az R3o ellenAHAa. Ez az RT er^altfi «iinien5- 
faazUltsdgdt To dB-el email. Ezt az &tlcap«sol£st az S2 ra- 
id BraiUkbdfion vugzl , valah^nyasor az ATTENUATOR /SS/ /.a p- 
csoldt *3 V 1 ’ Slldsba kapcsoljuk. 

J.2.4 Differencial erg3itfi 

A "MODULATION Iinw-OOTPOT* /2/ ceatlekozdra tiplAlt 
kfilsfi mod ul<116 jel ugyanolyan orddon van r&iltetve sz egyen- 
Axamu reforencia ezintre, mint a bol35 modul&clo. 

Az egyenarsmra czuperponAl t vdltcfesz iltsdg 8Z ATTENLATOR 
VERNIER /P2/ potencioratifceron jelcnik meg. Ez a F2 potoncio- 
mdtor egyenl 6 zadrtdkben v&ltozfcatja mir.d az egyen£ramu t mind 
e v£lt 54ramu Esszetovdfc. ley a modul6cids-mdlys<5g $lland6 
-arad, tokintet ndlktil a vivdhull&m szint Jdrc. A ezuperpo- 
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n£lt Jelet a VSa dif ferer.e idl ordsitd rdcsdra vezetjlik t5s 
dsszehasonlltjuk a differencial ortfaitd m€aik csdvdnek 
/V8b/ rdcsara vezetett demodulalt fallal. Mindk^t jel vdl- 
tddrsnu Ssezet©v6lnek saint je ardnyoE a modjldciovol . A mo- 
duldci'a jel kdpezi a xeloronc iafesz?.'l tsdget ds a kimond- 
Jel t6ny 1 ef.es moduldc 15 jdt hssonlitjuk basze ezzel a rofe- 
rencidvsl. A kimeneten dotcktdlt egyendiamu szintot hason- 
lltjuk ensze egy egyendromu refer©nciaszinfctel , amely ard- 
nyoa a kivdnt iddlofrekvoncfa. sz int 3<5vcl , az ATTENUATOR 
VEPNTER /P2/ potonciomdter bodllitdadnak mogfeleldon. 

Ninthogy a V8a da VQfc differencial er5Mt 5-csdv©k katddjai 
Kssz© van nak kfttvo, a trioda rdszro /VGa/ adott referenda- 
J©1 ugyenenak ireg fog jolonni a pontoda rdaz /YBb/ kat6d- 
jdn. Ezt a j©lat bsszehasonli tjuk a klmenet demodulalt jo- 
ldvel, flcolyet a pentoda /V8b/ rdesdra adunk. E kdt jel el- 
fcdrdso ©gy kimereti j©l©fc ad, amelynek olysn poUritdsa van, 
hogy sajdt magA t cadkkont©ni igyekszlk a vfcszacaatold hur- 
kjn keresztd. Pi. ha a rdd lofrekvoncia szintje csBkken. a 
differencial erdsitd pentoda rtSszdnek /VOb/ rdcsdn a fo- 
szUUo^g negat i vabfcd vdlik, csdkkon a catfvbn dtrolyd dram 
<5s entSdja pozitlvabb less. A Vo mcriuldtor rdcefesziil tsdgo 
ordnyoa a V8b ©r6sit5 anddfeszdltsdgdvel . Amint cz a rdcs- 
f©szflfcs<5g pozitivabbd vdlik, © V6 modulatoron dthsladd 
dran: nSvokedni fog. He ez az Aram a radio frekv©nc Ids erdsi- 
td /V4, V5 / katdddrnma is 6s igy a kinenfijel mindoddig em©l- 
kedni fog, amig az ©redeti feltdtelek helyre nem dllnak. 

Ezz©l a mfivel©ttel a kimenfifeszUltsdg szintjdt stabiUzdl- 
Jak 4-1 dB-ndl kis©bb Ingadozde raellett. A rddiofrekvencia 
szinfcjdnek vdltoztatdoo az ATTENUATOR VERNIER /P2/ poten- 
clomdter segitsdgdvel - a ref©ranciaszlnt vdl toztatdsa nt- 
Jdn - tb'rtdnik. 
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Hesonld m6ion a modulricldt is rillando szinten tartjuk. 
Minthogy a demodulator Ararakdre ©lagendd gyors Iddallandd- 
val rendelkazik, a modulricio burkotd&drbdjdnek kovefcdsdre, 
a kimond modulriclofc a codulrild frekvenc level hasonlltjuk 
bssze da Igy a torzifcris rainimrilisra csbkken. 

A V7a cs 6 mint stafcil feszill tsdg-generritor szerepel VBa 
csd rdszdr8. 

A V/ csd mdsik fele a dl fforenctdl ord3ifc5 pentode riszd- 
i»k /V8b/ szolgaltut se&ddrdca fesziil fcadget . Az ATTENUATOR 
VERNIER /?£/ potonclomdter beezabdlyozott riilaaa rnellett 
/0 Y klnondczint/ o P5 potonciorarftorrol, ugy rillifcjuk be a 
di f fare nc 141 erdaitd pentodrijrinak /Y8b/ segribracs feszilltsd- 
grit, hogy az RF erdsitd Y4 , 75 cadveit lezarjuk. 

3-2.5 Modulator 

A V6 csd - triodonak kapcsolt pontoda - az RF erdsi- 
td kat6driramkbrAbe van belktatva, katodmodulriclo ldtrehozri- 
sa cdljdbdl. A cad belad ellenrillriaa a vezdrldrricsrira 
edott moduldlo jelnek nwgfelelden rriltozik. Igy rZ R? erd- 
sltd katddrirama la vriltozlk, cely amplltudojriban modulrilja 
a rrid iof rekvenclris szlntet. 

5.2.6 FoozHl todpiooztd 

A rridiofrekvenciae kimen5jelet az RF kirsendtranazfor- 
nritor lerigaz&srirdl vessz'ik le da vezetJUk a kimoneti oaztd 
bwnenetdre /6/. Ez a feaz'il tstfgoszt6 maxlmriliaan 12o dB-t 
oszt le lo dB-ea Idpdsekben. 

A kimendf eszlll t3dg nagysrigrinak folysmatos beriHitasa 
- a differencial erdsitd referenciejeldnek vril toztatdsri- 
val - az ATTENUATOR VERNIER /P2/ pctenc lomdter al litas rival 
tbrtdnlk. 
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3.2.7 Krictdly hit elesl tg 

Az oeztt bemenatrfrdl /S/ egy kla kapacitison koreaz- 
tUl /kb. o,5 pF/ caatlakoztatjuk az RP jolet a keverdordai- 
tfi racsdra. Ugyarraak err© a racara csafclakoztat juk a kris- 
tdlyoazcillAto r torzltott kimen5jol«5t. A Y9 caSrSl a ke- 
vert jolot a Vlob triodds erdsitdbe tdpldljuk. A Ylob ceC 
klmenet^t az eldlapon 16v6 PHONES /4-5/ hUvelyparra kap- 
nooljuk. 

A kriatdlyoszcil Idtor oloktroncsatolrfsu oazcilldtorkdnt ma- 
kbdlk • A vezdrldrdce pozitlv vlsazscou tolfisdt a krietdlyon 
keroazt : il a aegddrdcardl kapjuk. Az oszcilldtor kdt frek- 
vencidn rozeg f a CRYSTAL CALIBRATOR /S3/ kapcf?ol<5 dlldad- 
tdl fUeeden. Az oezcilldtor an6djdr61 Jut a Jel a kever5- 
trioda rdcadra. 

3.2.8 Hangfr©kver.cla3 oozclllator 

Izzdld»npu3 stabillzdldau Nien-iiidea oazcilldtor. A 
risazacsafcolt jelet a T2 klrrendtrunaz format or azekunder- 
tekercsdrdl kapjuk. K<5t klilBnbozS frekvoncidn mtlkodhet: 

4oo Hz <5s looo Hz. A frekvencidt el ler.dl ldsok dtkapcsold- 
odval rdltoztathatjuk. A Jel szlntjo a P5 potenciomdter 
sogitstfgdvel dlli that<5 be. A KODUUTION SELECTOR /S*/ kap- 
csold "TNT-Aoo c/a n ill. “IKT-looo c/s" dlldsten a aodu- 
1A16 fa cz 111 tad get egy 83 kohm-oa ellendllds sorbalkta td*d- 
ral a "MODULATION INPUT OUTPUT" /2/ caatlakozd hUvolyen 
vezetJUk ki a az inkronizdlds cdljdra. 

3.2.9 ul dr l o 

A moduldl 6 Jel egyr<5szt a differencial ©rdait5 trio- 
dd Jdnak /VSa/ rdcadra jut. A jel ezintje a MOIXJLATTON 
7BRNTSR /F 2/ potenciomdtcrrel ezafcdlyozhatd. A jel ampli- 
tudd jdnu <i val toztotdaa oaetdn a rooduldciC8 ci<51ys<5g vdlto 
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*ik. Aralnt a RANGE /S5/ kapcsoldt dtvAltjuk az S7 mikrokap- 
sool6 kikapcsol ja a +300 V feeziiltadget, ennek kovetkeztd- 
t>,, n a VB cso r&csa foldpotenoidlra kerul ds V6 csovoc ke - 
■esztiil l«zdrju az RP erSslto V'», V5 csoVclt. Erre az6rt 
ran szukadg, nort a V4 6s V5 csovek jregddrAcsn ■ kosveUenUl 
L 3 OO V fesziiltsegro kapcsolddik 6a a tekcrcnek kivaltdsa 
.esot6n a szakadt an6d4raak8ru cs6 Begddrdcoa tuldiBSzlpdlna 
4:8 a cs6 tbnkxGncnne . 

A modulAld iel m&srtezv a VlOa kat6dkdvet6 rdcsdra jut. A 
kat6dr6l a jelet egy parallel dloda GeD5 Cgyenlrdnyit ja. 

E a aoduldcide azlntnck megfelol6 ogyonfesziiltaOgot vozet- 
jilk a PERCENT MODULATION /V2J nriiszerro. A GeD4 dioda a Vi a 
cso katodj&nak r.e K atlVba Oondadt akaddlyozza meg, a C'(5 kon- 
den/&tor v6delme celj&b61« 

4. kezzlSsi t-?asttAs 

‘'.l KiconoBzlnt 

A kdsziildk V01/CS LEVEL /Ml/ muozere csak ukkor hlteles, ta 
az BP OUTPUT /!/ csatlakoz6t 50 ohjft-os terho oellendlldcoal 
lezdrjok. Aj&nlfitos a TR-0503-1 /KHG-1169-*/ tlpuau ndrofej 
haszndlata, inert az tartalnazza Sz 50 ohm-oc lez&rdst lc. A 
k6sziil6khez haezndlhatd a tartozdkkdnt szereplS koaxidlis 
kAbel BSC ccntlakoz.Okkal a vdgdn. Az "egy rdtegea" dmydko- 
ldsssl rondolkezC kdbcl a maximAlia kimon«szlntt61 -80 dB 
/30/iV/ ezintig haszdlhdtd. "A kct rdteges" droydkoldsu kdoelt 

30 ^-nal kifiebb kicnenbnzint'esetdbon ajdnlatoo haaznAlni. 

4.2 Ppnkvenc1«sl:61a 

Allitcuk a CAL* /12/ go mb eegits^'g6vel a flk61aablak ftigg6- 
les on vonAsAnftk kot v©g6r a skAlaablak keret6a 
- a FREQUENCY fclirat alatt - lcvo a1c6 6s fels6 jelz6ssel 
eg? vonalba* Ceuk igy hiteleo 1 %-o n belill a skAlatfircaa 
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Tolirata a teljee frolcvenciatartoa^Lnyban, mart cbben a ho-yzctbeJi 
tcrr nt a frekvencieckAXa felvdtele. 

4.3 Kir ■•'jnatl fcszuItsAr b - 

Az ATTENUATOR /S6/ kapcsold megrongAl 6dhat f ha a "3 /-os" 6116*6- 
ban a kimenetet /!/ rbvidr^zArjuk, vagy kiile6 fesziiltscg jut e ki- 
acnofro. 

4.4 A 5 V tartoo&ny has r^la h 

Az ATT“NUATCR /S6/ kepcsol6 "3 V*-oc 611Asa RF hid vagy nac oXyan 
k£szS16k t6pl614G&ra szolgAl, amely hiteXesitett magesszintu RF 
jTcszults^get ig6nyel. Ezt a negy kicenoszintet ugy 6rjuk el, hogy 
az RF kiaenbfokozat caoveit a dioczipAcid hatAr&n vGBSZiik igeny- 
be. Eseknok a csovekaok hosszsbb 61ettartac4t ugy hi ztosithat juk t 
he a geuorAtort nem hagyjuk aj V tartocAnyban houszabb ideig, 
nint amennyi a mArAs elv£gz6s6hoz szilksAges. No fracyjiik a "3 V"-qg 
tarto-a > yt bokapc.so 1 tun n b«-mo .egltAs ldo.1- 8 a^t_._ 

4.5 Kulsd ^odul&cib alkalmazApg 

Csak koXlo vlgyAzattal hcsznAljuk a MODULATION SE. ECTOR /S4/ kep- 
csolb "EXT. -DC” AllAs&t. A boirecd noduIaXA jel egyenAremu szint ja 
bofolyAsoXja 82 Atlagos RF szintet. Ha o nodulAld jelaok ceupAn 
vAlt Aranm bBBzetevoje van, kepcsoljuk a MODULATION SELECTOR A 4/ 
kapCGolb "EXT .-AC" AIlAsba. Felhivjtk a figyoliDet arra t hogy 
"ECT-AC" AIlAsban a loo^-oa aodul6ci6hoz BzdksAges modulAlA fe- 
sztiltBAg kb. 5o Hz-n61 kisebb fl-ekvenciA ju modulAcid esetAn na- 
gyobb a nuszaki adatokben kbzolt max. 4,5 V CB fcozultsAgnA , va- 
laxint kb. 2oo Hz-nAl kisebb 1 'rokvonciA ju nSgyszogmodulAclA eso- 
tAn s tetoesAs mArtAke mAr ncghaladhat ja a Xo%-ot is. lo Y-n61 
nagyobo cgyen- vagy vAltAfooziiXtsAget ne adjunk b •’MODULATION 
INPUT -OUTPUT H /?/ C8Bblakozor8 f mart ez megroviditi a "MODULATION 
AMPLI UDE" /?6/ potenclbm£ter Alettartaicat . 
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<i.6 Szlr;kror.iz£I 6 Jol 

Ha a gene retort belsfl Jeliel ooSulAljuk, skkor a 
"YODULATTON TVFJT-OUTP-r" /2/ MveljT^l - bz lnkroniz41£s 
cdljaira - Jel vehet5 ki. Bz a jel fre kvencf £ban negegye- 
zik a belafi modul/516 jellel. Arapllt udoja kb. 3 Y. Ennek a 
ki irene t no k, mint generator nak a bels6 el-en£ll£sa kb. 

82 kohxn. 

4.7 "FT.B*" /BI/ Mztosl t<5k 

Az "RF.B+" /Bl/ biztoflit^k az e!51apon /I .dbra/ van. 

Kb esotleg tul nagy modul£16 feaziUtarfg Jut a "MODULATION 
INPUT- OUTPUT" /2/ csat la koz 6re f a hsngolt AramkbrBk forgd- 
kondonzutorai /C6-C9/ £t ivolhetnek. Ez az "RP.B+" /Bl/ biz- 
tOsitdkot kiolvaBztja. A kdszUldknek nem lesz kirendfe- 
sztiltsdge 6b a VOLTS LEVEL /Ml/ mUszer mufcatdja a "0" £1- 
lAntdl balra t£r ki . Ezosotbon a Bl blztosltdkot ki kell 
caordlr.l . 

4.8 Altai £nos alikEdda 

lldrdsndl a fccvetkezd boallit£sok vdgzenddk el: 

a/ Allitauk a "RANCH* /S5/ kapcsoldt a kivunt £ll£sba. 

b/ Porgasr.uk a "FREQUENCY’ /C6-C9/ foig6kondeaziito.ro- 
kat a kivdnfc f rekver.c i£ra . 

c/ Allitcuk a "KOnrUTTON SELECTCK" /S4/ knpcsolut 
" ITxT. — 4oo c/s" vagy "TKT.-looo c/s" dllasbn. 

d/ Allitsuk a moduI£civ58 szlnfcet a "MODULATION 
AMPLITUDE" /P6/ potenc iomdterrel - a "PERCENT 
MODULATION fV2f mUszer leolraa£sa mellett - a 
mogfolold drtdkre. 

" / Allitsuk az " ATTENUATOR" /S6/ kapcnolot a klvAnt 
£lI£ofca. 

f/ Allitfluk az "ATT EM - AT OK VERNIER" /P2/ potenclo- 
mdtert a megfeleld kinondszintre . 
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Klaeaet ler.ArAsa 

A gonerAtcr £eczultsegoszt6j8 csnk 50 chm-oa terhelAc al— 

kalmaz^sa esetAn hiteioc. A TR-O50J-1 /EMC— tipufiu 

n6r6fei] kioenete hArom AllAssal - lezATassal - rcftdolkezik. 

1. "DUISCf ANTEKflA" /muantenna/t A kimen6 impedancia vdlto- 
2ik f a szabvAitfoc muantonna kapcsolAs inrpedanciajAnak meg- 
.feleldan. A ,r VCLTS LTO" /.\Q./ cliszer Altai mutatott szint 
20 d3 leosztusfcal jut a mSantcnnAra. 

2. **0 dB ATTI^njAI , ION ,, s 25 ohm kiraend impedancia /111 fe- 
fizlltGAgos^t As/ • 

* # "20 dB AMKWA2I0::”: 20 dB feBidLtsAgoeztAG, 5 kimo- 
AS impedancia meliett. 

legjefty Aa 

A iegengedhetd maximAlis bemen6energla a merCfojhez 180 riV 

/3 V, 50 cbm/. 

^•9 Prekvoncia-hi~;ele:jit6^ 

1. Kapceoljuk a "CRYSTAL 'CALIBRATOR" /SJ/ kapcs c 16t 
"1 Mc/c"-ra. * 

2. Dugaozojunk egy nagy iapedancidju fejhallgatbt /2C00 ohrc/ 
a "PHONES" /4-5/ csetiakoz6kra. 

3. Allitsunk be futtym6Iypontot a m6r6frekvoncl6hcs 
/"I Mc/s"/ legkozelobb oeo kerak "Kc/u" f rekvonoiAn . 

4. Allitsuk a sk&laablak fuggblegas JelzAcot a CAL. /12/ 
goabbal pentosan a "Uc/s" jelzisre. Ugyanez v6gusne-6 

a 100 kHz-es krietAly Beglts6g6vol 7 MHz alatt, 100 kHz- 
enkAn^i kalibrAci6 eseten. 

5. Allitsuk a n CRySTAIi CAIilBRATOR’ 1 /S3/ kapcsoldt "OFF' 1 Al- 
lAsba. Ha bekapcfiolva hagyjuk, akkor az iitrtetett jel 
visszahaf Q kimonetre As nodulAlni fog.ja. 
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4.1o K'ile5 ro^ul.frlo 

1. Kapcsoljuk a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapcao!6t 
"TXT. -AC" 7agy "EXT. -DC" allasba. 

2. Csetlakoztassuk a kUlsfi generAtort a "MODULATION 
rNPUT-AUTPUT" /2/ csatlakozdra. 

3. Forgaasuk a "MODULATION AMPLITUDE" /P6/ potencies tort 
jobbra tit kbz 6s ig. 

4. Novel jUk a kiilcd gonordtorbdl y<Sv6 jo let addlg, amig a 
"T3RC2NT MODULATION" /UP./ aliozor rautatdja loo £-ofc nem 
nutat . 

5. CabkkontsUk a modul6ci6 sz6zal6kot a "MODULATION 
AMPLITUDE" /P6/ pot ere iorndterrel a megfoleltf azintre. 

A moduli 16 frekvencto felad hutara fCeg a burkolSgbrbe 
torzlt As 6 t 61 . 



Mod ul 6c 16 : 

Vi v5hull6ra: 

Mod .frokv.Tvax. 



3o % AM 
o f oG fc 
2o kHz 



7o * AM 
o,o2 fc 
2o kHz 



N*5gyszbghull6ni 
o,oo3 tc 
3 k!fz 



A kdpletek alkalmaz6s6n61 a 3 % AM torzitishoz tartozd s6v- 
sz61ess6gek a kdvetkas;5k: 



Vlv6hull£ja /fc/ 



5o kHz 
2oo kHz 
5oo kHz 
1 KHz 6a 



felette 



Mod ul 61 6 frekvencia 

3o jj AM 7o # AM K6ftyszbflhuII6g 

3 kHz 1 kHz 15o Hz 

12 kHz 4 kHz 6oo Hz 

2o kHz lo kHz l5oo Hz 

2o kHz 2o kHz 3 kHz 



a/ A kifls5 eoua^ator torzitdsa kisebb kell hogy legyen 
1 *-n£X. 

b/ A 3 V kimono ti tartomanyban a 3o £-on tul tbrtdnd modu- 
1601*5 nem ej6nlaton. 
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5 . karbaktart/s 

E 7 . a rdaz a krfszllltfk be&litlsfra <3a knrbantartasAra vo- 
ratkozd utbaigazitSaokat tartaloiazza . EzonfelUl tartalnazza 
a k<5azUl<Sk specif lkAlt jel 1 engine k el len5rz<5s<St . A specl- 
fikdlt JeHemzSk el l*n3rz(5s<5hez kldobozolfSs vagy belsS al- 
lit£sok nem sz'lkcdgesek . 

5.1 Kldofcozol><s 

a/ Tdvollt eirk el u - h£16zatb51 kikapcsoU - kdszUIdk 
16 db felerSsitd cflavarjdt. 
b/ Huzzuk kl a kdszilldkat a doboz£b61. 

5.2 jbrwukol r ’bu ro al t^volltfeu 

a/ Fordlteuk a kdsz iildkeket az olSlapjfival lefold. 
b/ Huzzuk kl az Arcy6kol$doboz h£tulj£n /2.£bra/ 16v5 
ooatlakozdbdl a dugaazt /?/ - 
c/ T4vT7lltaak ©1 az drrv 4kol<5dobozt loszorltd bBSzae 

caavart . 

d/ •Tdvolitsuk el az arnyd koldburut folfold huzdssal . 

VI zgg.Al ethos gzKkg'fr.Qg, a'lazere k 

a/ CsSvoltradrd ± 3 f> poiit osa$ggal f nagyfrckvenclao 
ra^rtffej 3©1 

b/ Kanpfrokvencldo csdvoltaitfrd 

c/ Millla^parmdrS /EAtf/ 5 oo mA 
d/ Elekt ronlkuc ezaaldld 
©/ Oszcll loszkSp loo Ifflz 

f/ Toroxd /l90-2^ V kbzdtfc ozabdly ozhat 6/ 
fi/ Kdgyszog gonordtor 
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5.3 Cs5c sere 

A logtobb esotben a k<5szul4kben ©15fordul<5 hlbe elh6- 
rlthatd a gycme vagy ca&hlbdsodott csbvek kicsordld^vel . 
Bdrtnllyen bnlofl nzabfilyozlszerv eldllitisa olStt ellen- 
JrizzEik a csovekot /3, 5/a £a A. 4bra/. 

Leghelyesobb. ha a Mtaanak vt51t csbvet kicserdlJUk, next 
ez aokkal knvenobb idflt vor* l*<Snybe, mint ogy csdmSrdben 
vsl(5 yficsgilat. Bdrmllyon gydrtiwiny u, do azonos tlpuou csfi 
folhaszn£lhato a ir.eehibdsodott cu6 potMndra, ahol ozonban 
a csS-BZ.'rtbbdl od<5d6 karaktorlcztlkavAltozda az dramkSr- 
ben v&ltozuot iddzhot el<5, utfindXlltdst kell olvdfiosmiink. 

5.4 Ellonfirzd mdrds 

a/ Kapcsoljuk bo a kdszUldket lezuraB ndlkifl da hagyjuk 
mologednl lo-l5 percig. 

b/ Ha a "VOLTS LEVEL” /Ml/ mtiazor mutatdja a 0-£ll&3b$l 
bylro t6r ki, akkor sz "RF.B+" /Bl/ blztositdk dgett 
kly Ozt kell klcsordlnl /16o oA/ . 

5.5 ’'FER'-KKT VOTHTlATrON” /M2/ m'iczer 

o/ Csatlakoztassunk a genoritor °RF OUTPUT" /!/ csatla- 
koz6j£r<51 oartcilloszkApra, amely legal&bb lo MHz-e3 

3 av 3 I6<5 1 C G C <JgU . 

1/ Kapcsoljuk a "RAKCE" /S5/ kopcaol6t 53 o-18oo kHz 
sdvra. 

c/ /llltsak t© a goneratort 1 MHr-es frekven:.'i£ra. 

d/ Ko?ce>lJ*k a "MODULATION SELECTOR” /S4/ topcsol6t 
"GF5*” allnat-v:. 

o/ AllltG'jafc bo -a* M*c1I lof*fc6pon 4j arn-eo abrAt. 

f/ Kapcsoljuk u "K ©ULATKW SELECTOR" /S / k^pcsol >t 
"INT-lvx* c/s” £ll£*ba. 
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g / Amtsuk o '7/ODTTL*TION AMPLITUDE' 1 /P6/ potcDci6m6tei*t eddig, 
amlg az oszcilloszkbpon a nodulAci6s Abro 60 cn>-ig no. 

A ,T FERCENT UODULATIO^' 1 /U 2 / miiszernek 45 es 55 % 6rt6k kczott 
koll mutetria. 

h/ Ellencrizziik a "PffiCElC MODOLATIC®" /M 2 / hlteleeit 6 st 0 6 s 
9 oS Kozbtt. A valos 6 s a iruszer Altai mutatott modulfecidB 
n 61 ys 6 g kozotti elt 6 r 6 snek + 55 ^-on belul kell maradni. 

5.6 Fre&vencla ellenflrzua 

Az ellecSrz' 6t legsgys zorttbb dlgltiliB frekvenciamferB segitsAgA- 
vel v^gezni. 

a/ A k6azii!6ket; 15 - 2 o porcig elbne legit jvik. 
b/ Ccotlakozzunk a gonorAtorral - az "ATTENUATOR” /S6/ ”1 V 
4-lo dB” Alldsban - 1 V klcecofizlnt cellett digit&lifl frek - 

vonciam 6 r 5 re. 

c/ Xopcsoljuk be a "CRTSTAL CA^GRATGRT" /S t>/ "1 Mc/s" AllAubu. 
d/ Hosgoljuk a k66zul6ket 1 MHz-ro. 

o/ Allitaunk be - foJhallgotAvol hallgatva - futtyaAlyponlot. 
f/ OlvasBuk le a frekvanclem - 3 r 8 Altai mutatott ArtAket. Ho cz 
az Art6it 999.9ooo kHz 6a 1 , 000. loo kHz kozott van, ugy a 
krlatAly negfelel a specif IkAciAnak. 
g / Ugyanezt iamAtfil jOk meg 0 "CRISTAL CALIBRATOR" /S.'/ 

"loo kc/a" AllAsnAl is. 

n/ Allltsuk a "CAT,." /. 2 / goab fiegitoAgevcl a skAlaablak fiiggB- 
leges vonalAt a skAlotAxcaa 1 MHz osztAsAval egy vonolba. 

1 / Az oldzo beAllit&a mollott ellenSrlzziik valamenr.yl ’VHz-es 
frekvencl&t" az oeozeo sivoa. A fUtryrcAlypont beAlllt&aa mel- 
lott a skAlatfircaa Altai mutatott frekvenci&nak l*-on belul 
koll nor 8 dJ 3 ia. 

5 / Nagy f rekveso ias t abi I it &st DCgkivAnb a&reeok eset6ben a bo- 
rne lsgedett k 6 sziil 6 kn 61 /2 6ra bemelegeddsl ido/ eAw^ltds 
cset6n lo perc ujrastabllizdlddAei id6 szdks6gee. 
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5.7 SzlntingadozAa elleadrzAso 

a/ Csetlakozzuck nagyfrekvenciAs ca6voltmdr5v©l a kA- 
BZlildk^RE.OJTPl/r" /l/ hivelydro. 
b/ Allit auk a frokvenciAt 1 MHz-re. 
c/ AH Junk a "VOLTS LEVEL" /Ml/ mUazerrel 1 V-ia. 
d/ Hangoljuk a kAsztiiAket a tel Jos f rekvenclatartonA- 
rvon kereazt m . A kimendf eszilltsAgrek 1 Y ± 11 £ 

/I dB/ ArfcAkek kozott kail maradnla. 

5.B Elbakoresds 

A belsd szabllyozSszervek AllithutdsAga korlAtolt mAr- 
tdkil As az egyoo Aramktfri ©lemek gyArtAsi szArAsslnak kl- 
egyenl it AsAr© szolgAlnak. 

Ha a kAoztflAk rAozlegesen vagy egyAltelAn nem mtiktfdik, a 
baled szafcAlyozAszervek utAnAl lltAcAval a kAszlllAk milkBdA- 
aAt hoi y re Alii tan 1 nem lehot. 

Eleldtt a belsff szabAly ozoszorveket el Alii tanAnk, eldbb 
Allapitsuk meg a hlbo okAt. 

A hihakereaAshoz segitaAget nyujt az I. HibakereeAsi tAb- 
2 Azat. Ha ogy rAsz hibAsnak mutatkozlk, ugy nAzzttk meg az 
I. Hibakerosdal tAblAzat idevona tkozA rAszAt . 

A^ennylben a hiba az "ATTENUATOR- /S6/ kapcsolAban van, 
iyy a kAszlilAk csak szervizbcn Javlthatd. 

A MbAs kAszlllAk JavitAsakor ajAnlatoa a t Apfesz lilts Ago k 
ellendrzAsAvol kozdeni. EllenArlzzlik a hAl<5zati zsin6rt,a 
biztos it Akoka t 6b a tApegysAg kimono ti feszilltsAgo it . 

Ha a atabil tApogysAgben hlbAa csbvot talAlunk, kicserAlA- 
ae esetrfn rendszorint nem kell a be lad azabAlyozAszervek- 
hoz nyulni /csdcsero eaetAn ellenfirizzlik a stabll feaz’Ht- 
a<feeket/. 
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A h£15zati fclztositdkok /B2, B3/ mellott ollendrizzUk le 
az "RP.B«- n /Bl/ biztosit^kot is. Kiolvndisa ssettn a 
"VOLTS LEVEL" /Ml/ mtfszer mafcatdja a 0-4H£sb61 balra 
t$r ki. 

Klolvad&st okozhat pi. a forgtfkondenzdtor /C6-C9/ loroozoi 
k<Jz6 kortilt z£rlr*tot vagy atvezotdst okoz6 apyag. Ez<5rt 
ajdnlatofl az 4rnydkol6bur£k ©ltdvoUt£sa esetdn a leraoz- 
kbzbkot aCfritett levegdvol vagy hajsz4ri t6v*l kifuvatni. 

A kbretkozfl t£bl£zat alapjdn vizsgdljuk a hlbiSc krfszlll^kot 
eloktromos ©gyatSft©kro bontva. 

I. HTBAKKRESfol TABL&ZAT 

A* ©lektroncsbvek lfimin m6rt ogyon- 6s v£H6feazUlts6ge- 
ket a TV. Tdbl4zat tartalmazza. 

If£r jiik n»g a fesztil target a fdldhbz kdpost ax ol^fcbl ponto- 
icon, ameniiyibop a mtfrt foazlflts^g ©It«5r az elglrt rf rttfHgl,. 
jgy a hlba oka a kdvetkezd: 

-2oo V-03 t&o cpyadR 

Holyozztfk Hzoirien klvifl a +5oo V-oe t£pegys4get az Rl >1 al- 
leys 114.fi agylk v<5g4nek kiforra*z ta>4val . Ideigleuooon ktfs- 
sJk ttssze a V16 elekt_x>iiceff 2. 6b 7. l£b£t ogy 1 Mohm 
1 If -os el lcn&IIjxssal • 

VIS /2, 4. 7/ csg. /V18 csfi 2.4. 6s 7. l£ba/ 

Szokadt, vagy £tfitdtt a CloS kondenz&tor. 

CloO korvlenz&t or /+195 V ♦ lo £/ 

A V15 csfi hib4s. El lendrizzUk le a fUt5fesz£lts4get : 15 V. 
713 71.5/ cs6 . 

A V18 cs 6 hib4c. Ellendrizziik a nsrancsszinli izzdct. 



\i7 n*// ogk 

1 VI? cs6 vagy ® ho7//-6kupcr.ol6d6 slk» rcszek hib&^ak. 

A hiba kidavitAoa ut<ui tdvolitsuk ei. az ideigleneaen bcikt*- 
zott 1 MOhai 1 W-os ellen*ll&st. 

♦ 5oo V-o: tftpegy^g 

A -2oo V-oe tdpegys6get mukod^skepesnek tekint^uk. 

?1 /7/ transzfonp6tor /165 t 
Szakad- # vagy z&rlatos mens cbk. 

CIoS A a C->ofi icondenzAtc.r /225 V. e*y-eg7 konden«6toror/ 

A Clo5, Clo6 kondonzAtorok, vagy o SiDlol, SiDlo2, G Dl.o3 6e 
SlDlc4 diddAk zArlatoeak, vagy azakadtak. 

Y12 /7/. VI 3 n/. VI. /?/ C vek 

A Clo5 f CXo6 kondenz&torok, vagy a SiDlol, SDlo2, SxD 
SiDlo4 diddak zdrlatoeak, vagy szakadoak. Ellendriz -k .e a 
V12, V1J, V14 6 b V15 csovcket. 

Vlh /6.7» 6s V cao 

A V15 csd vagy az Rlc>9, HI 14 elle^&lUBok hlb&aak. 

RF o:zcii-6rog 

Kzi; a ndi-det csak o-tkor vegezhctjuk el, ha eldbb meggy'zOd- 
tunk a Btabilizilt tdpegystgek /-2oo V, +*oo V/ blztos rou 
kSdAndrCl . 

ZArjUk rbvidre az H22 ellcnAUAst; es vagezzuk el a kbvetkezd 

o&rAseket* 

V3 /5/ csd 

A soroe fuedaii csdvek kbz-iil valamelyik fiitduzAla r«kadc. 

II ftdrSLSSl 

Silenfirizzdk le a fcszultB6get a Clll ale^troly okondeu-6-o- 
ron A48 V/. 

VI /?./ cs5 

EllenS rlzziik le az ".-F.BV* /Bl/ blz.o-itekot , tovdbbd a C7, 



C&a, C8b f Clo t Cll , C12 6s Cl 3 kondenzAtorokat zArlatra 6s 
z L2 teke reset szakad6sra . 



1 /.,/ cs, 

norizziik le as R1 f R< ellonAHAsokat a GeDl di6dAt 6s a 
1 kondenzatort. 

E endrizziik la az R 4 * ellenillAst a VI cadvet, ill. a V*t 6s 
V5 cf vek ?. 6s 9« lAbaira mend vezet6ket. 

3 /i. 6./ cad 

E. ea rizzuk le uz R9 ellendllAot 6s a C6a* C€b kondcnzAto - 

rckat. 

a/ gf ? / 

Ei i ondrizziik le a VI caovet 6s a hozzAkapcsolddd alkntr6sze- 

ket. 

? /?.«./ 

El enorizziik le a VI csovet 6s a hozz&kapcsolddd alkatrAsze- 

icet. 

3 ./g.?*/ cso /19 Mc/s-on: 6 V e ^ f ; 65 Mc/a-ons 5 f 5 v e ff/ 

lenorizzuk le a V3 csovet a GeDl did-d&t 6s a C6a f G6b kon- 
zdtorokat. 

oil one* 1 Ido /3»3 kOhm + lo%/ 

.lendrizziik le a C6o f C6b kondenz6toro*cac f ill. a VI, V5 
aovoket zArlatr*. 

RF erdsitd 

E m6r6sn6l feltetelezzuk, hogy 8 scabiliz&lt tApegysAgek 6s 
*4 RF oazcilldtor mukodik. Szuatcosuk neg az R22 ellenAllAs 
SvidzarJAt 6s adrjunk foezultsAget az alAbbi poa token: 

Ci*l kondonzator /•*• 43 V +lo%/ 

ondrizzuk le a Clll, C112 t C2.13, Cll 4 - 6s C12-4 kondenza - 
torrknt, valamiat a V' , V5, V'; f V5 f V6 6s 78 csoveket. 



Cl 1 4 efi CJ24 kondenz6- 
V6 68 V8 csoveket. 



74 /4-5A V5 l2z£JL csovek 
Bllenorizziik le a Clll, C112 t C113, 
torokat, valamint a VI f V 3 , V^ f V5, 

V 6 /4-5/ csfl 

B'lenorizzuk le a Clii, C112 f C113, C114 6 s C124 kondenzd- 
torokat, valamint a VI, V3, V 4 f V5 f V 6 6 b V 8 csoveket. 

V4 /$. 8 .A V5 /3» 8 ./ ccdvek 

Az R15 ellendllds szakadt, a C7, Clo kondonzdtorok zdrlato- 

eak. 

VS /!,/ can 

El andrlzziik le az R17, R5o, R53 # R34, R55. R56, R57 6b R 6 o 
ellen^lldsokat, valamint a P7 # P9 potenci 6 o 6 tereket; 6 s a 
kondenzdtort. 

V8 /2./ cb5 

Ellenorlz 2 uk le az R2o, R21 cs R23 ellcndll&sokat, valamint 
e ?3 potenci 6 n 6 tert 6 o a C28 kondenzdtort. 

V6 73. 7. / cb6 

Bllon 6 rlzzuk le uz R18, R19* R2o es R21 cllondlldRokat, a 
P3 potenel 6 n 6 tert f valamint a C16 kondcnzdtort 6 s a V7, V 8 
csoveket. 

VB /£./ cs8 

E .on 6 rlzzuk lo az R22, R23» R 25* R 26 6 s R27 ellon&lldsokai., 
va-amlnt a V 8 csdvet. 

78 /9./ osfi 

Silonorizziik lo az R2o, R21 6 e R23 ellcn&lldsokat , vulaiaint 
a P3 potenci 6 m 6 tert 6 s a C28 kondenzdtort. 

V8 /S./ cs6 

Ellenorizziik le az R28, R29, R3o 6 s R61 ellendlldsokat, a 
G«D 2 f GeD3 dionakal, valamint a C24, C25 6 s C26 kondenzdto- 
rokat 6 o a V 8 csdvet. 
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V6 /?../ ;s3 

Blienorizsuk lo az R22, R23, R25, R26 6 b R2? ellen&llAcokat, 
Valamint a C17 kondcnzdtort 6b a V?, V8 cBoveket. 

V6 /S./ cs6 

fcllen6rizzuk 1© az Rio, R24 ellendllAsokat, valaninfc e V4, 

V? ea V6 csdveket. 



li 



* /6./. V5 /6./ csovek 



riutoG a C9a-b forgdKcndenzAtor, vagy a forgbdob hibdsan 
l&tkezlk* 




Ha ez a fesziiltseg nem egyezik a IV, TAblAzatban feluintotoct 
kicol Aloo V/ f akkor az RP oszcillAtor nea nukodik. 



* 

1 



•* /*. ./ 6a V5 / •/ csSvok 



Hen6rizz\ik le az R13 6 b R14 ©llenAllAeokat, valaaint a V6 
s6 . lAbAn a feezultoeget. 

D2 A/ d!6da /I V kimcaSszint eootem 6 V e ^/ 
llenflrlzziik le a V** es V5 C 80 an6d /6./ ec kiaendfesziiltsA- 
uw a III* TAblazat alapjon. 



P.B+ M /Bl/ bi.ztoslt6k k!6gatt 



londrizzOk le a C8a, C8b, Cll, CI2 6a Cl? kondcnzAtorokat. 
degen, zArlatot eloid6z6 anyag van a C6 6s C9a-b forgbkon- 
nzAtorok lomezei kozott. HibAs az S? mikro-kapccold* HibAs 
a vi szftceatold hurck* 

U \z R15 ellenAH&s leAgett /loo Oha ♦ 5%/ 

aT09a-b forgokondenzdtor zarlatos- A G©D2 6 b GeD? diAdAk fiza- 
kudeak, vagy zArlatoeak. A C24, C25 66 026 konden /.Atorok, vagy 
RANGE /S5/ kapcsold zArlatos. 
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Ha ©2 a hiba csak e&y sdvndl fordul old, u& y ollendrlzzilk a 
fore<5dob drintkezdit ©2en a advon. Tovdbbd ollendrizzJk lo 
a "EANOE 1 * /S5/ kcpcsol6t zdr la tra. Ha oz a hiba valaroenuyi 
sivon fenndll, ekkor a IT. Tabldzai elapjdn koroasllk a hi- 
bdt. 

Leazlyds a klwop5fos»flt«og szlnt.1 ~n vtipj a -_hP ^gzcllld.tor 
ill , az RF 0r5altg dramfol vdtolc rohamosan n&pxAA ** tozouq:.- 
ciaBi&ericp vlnnlkedlk. 

Ellen <5rlzztik la a forg<5dob drintkczdit As a r«vidrezdr<5 m- 
gcs rintkez<5t. Ez a rufc5e drlntkozd akaddlyozzu crvoe, ha &y a 
ozorr.sz-'-dos alacsoryabb adv tekercce leszivdst jkozzun. 

Hon? frekvenclda oszcl11dt_or 
VIL/I l 2, 3, 6, 7, o./ Cgg 

Fes 2 lta'gm<5x^8 ez aldbbl be&lltea mellett fcbrtdnik: 

MOD UTTOK SELECTOR /S4/: ''INT.-looo c/b" 

MOD'IaATTOX AlPbTTOCE /PS/: jobbra «itk*z<5eig. 

A C59 kondenzdtor do a P5 potenciomdter kezoo pontja. 

/ 2 ° 7 eff/ 

A T2 trans*rorm4torr61 a MODULATION SELECTOR /Si/ knpeso- 
li5ra monS vozot6k. 

ITaduIdclo-ai'Jlvs/vmArS fokozat 

Ylo /2.3 ./ cs8 

?eszUlts<5£m«Sr$8 ez alubbl bodllitds nollett ttSrttJnik. 

KODrLATIOir SELECTOR /s'*/: "TST.-looo c/a" 

MODULATION AMPLITUDE /PS/ jobfcra Utki5z<5ai a . 



KrlBtrfly hltalaaltg 

Fo8Zlllts6gn:dr<5o az aI4bbi bedtlitde- mallett tbrtdnik 
CRTSTAL CALIBRATOR /S3/: " l o° Kc/b" 



Cb6 


l 


2 


3 


4 | 5 


* 6 


7 


8 


9 




35V 

-46V 


o» 55V 
♦9o V 


Es 


15 V 


33 v 
+235 V 


i 


155 } 


54 V 
+115 V 



CRTSTAL CALIBRATOR /S3/: "I Mc/fi" 



g!ffl 


D 


2 


3 


— ~~I 

4 5 




IQ 


8 


9 


JK9 


37V 


o,2Y 


EC 


15 V 


37 V 




16 V 


lo V 


>23 


-62V 


+1857 


0 V 




+1557 




-24 V 


+15o V 



II. HTBAKERK-Sfel t£bL£zAT 

A rlflBZgcsatol6 hurok hlba k eros '80 

Hlba jelaoslg: Eavlk a4von sine s klmen5ozint , vapj az Rl? . 

oIlendllaB tcir-dan «4 vpp Ie«5g.« 

Enndl a mUvoIetndl a k8vetkaz5 elfifaltdtalaket kail tal- 
Jeslteni* a kdsztiliSknek: 

a/ A -2 oo 7-oa <5s a +3oo V-os atablliz41t tipegysagek 
hibatlanal m r Ikodn©k. 

b/ Az beszes fUtSfesziUt sd&ok rondton varrnak. 
c/ A kteUldk bsozsa cedve J6. 

d/ Az RF oszclll&tor oz beszes fldvon rotfkbdik 6e cegkb- 
zelitSen a III. ?4fcl£zatban foltiintotot t f©Bzttltfi*& 
6b aramdrtdkek ndrhetfik. 

e/ A C6ab forg<5kordenz£tor vozetdkei nen zdrlatoeak. 
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Mdrdsi eUdrdo: 



1. / Helyezziik Uzoraon kivUl a visezecsatoldst ugy, hogy 

az R 22 ellendlldst rb vidrez dr juk. /Bzdltal b V6 cad 

2. ldbe -2oo V-oa fesztfltsdgdrtdkre korul ./ 

Ez lezarja a VG csbvet 6e az nem enged dt dramot a 
V4 6a V5 cab vo Ron sea. Ezesetben az Rl5 ellendlldson 
nora folyhat dt dram. Ezt ellendrlzzUk le mA mdrdvel . 

2. / Csatlakozt8S8unk egy 5 kohm /5 ellendlldebdl da 

egy 2 kohm /2 ff/ potencXombterbdl dlld osztdfc a V6 
cad anbdja da a ftfld kozd. 

Zdrjuk le az RP OUTPUT /l/ caatlakozdt 5o ohmoa ollen- 
dlldsaal. JUlitsuk be a 2 kohmoe potenciomdtort ugy, 
hogy az RP OUTPUT /!/ caatlekozdn - 1 MHz frekvonci- 
dn - IV foazirltedgot kapjunk. 

MdrjUnk feszUltedget dc draaot bz aldbbi pontokon: 
/ramtndrdfi; 

V6 cad katdddrankbrdben /3--TUld/ I ** 19, o 

Rio ollendllda dramkbrdbon I ■ 5 ,6 

R24 ollendllda dramkbrdbon /1-5 sdvban/ I - 5,6 

R24 ellezxdllda uramkdrdten /6. sdvban/ I ■ 0 



Poazmtsdgmdrda: 

R13 ellendUdson U - +0,15 V 

Rl 4 ellondlldson U ■ +o f 15 V 

CeU 2 dtoda snddjdn U - +5»7 V 

GeO 3 dloda katddjdn U - -7,1 V 

TO csd 8. Idbdn U - +3,1 V /AC - OV/ 

3./ Tsmdtel jUk roeg a mdrdct az eldzd pontban /2./ leirt 
bedllitda mollott - az 1, 2, 4 r 5- da 6. edvon la. 

A foszUltsdg do dramdrtdkeket a III. Tabldzat adataX 
alapjdn ollendrlzzlik le. 

A GeD2, GeD3 dioddkra ds a V8 csdro vonetkozd foszUlt- 
sdgadatok megegyeznek bz eldzd pontban /2/ felsorol- 
tekkal. 






- 29 - 



4 . / /I litG'ik a 2 kohmo 3 pjtenc iomdtert mlrriaddle, amlg a 

V8 cad 8. -db«£n radrhotd fooziUtsdg 3,1 V loaz. 

A2 ATTEPTJATOR VERNIER /P2/ potenc iomjt ort forgss*uk 
bolra utkbzosig. /P2 » 0°/ 

Itfrjiink fesztlltodget a V8 cad elsktrodain a IV.Tdbld- 
zat adatai elapjdn. 

5. / Az ATTENUATOR VEHNIER /P2 / pot encioad tart forgaesjk 

Jobbra Utkozdsig. /P2 - 270'/. 

MdrjUnk feaz'ult aogat a V8 csd oloktroddin a IV.Tdbld- 
zat adatai alap^n. 

6. / TAvol it 6wik al a rbvidz&rt az R22-ee ©1 lenill^ardl , ©z 

dltal lekapc soldd lk a V6 cad 2. ldfcArdl /vezdrldrdca/ 
u -2oo V- ">8 1 asztfltsdg. 

Kopcsoljuk I© a Y6 cod andlja ds a raid kbzd holye- 
zett oeztSt /R - 5 kohm, P ■ 2 kohm/ . 

A fcdszUUkcek he^yeson kell mlkodnlq_- 

7. / Hangoljuk ismdt Cssze az RF oszcil ldtort 6b az RP erd 

sltdt, ha valemelyik alkatrdszt vu-y csovot kicserdl- 
tiik. 

L4ot a SERVICE UTASrrAs kdvotkezd r©j©zeteit: 

6.7 "PERCENT MODULATION /UP-/ mitezar be£l litdao." 

6.8 ''Maxim&lis vivdhul larc-fcodLUtaa da raodulacido 
nul 1-£1 Itda." 

6.9 ’’VOLTS LEVEL /Ml/ m’tezer be&ll itAsu 
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6. .service utasit/s 

6.1 Stabilizait tdoopys^p. 

A kdsztildk t£pogya<5g©i rondkivUl atabilak, oz<5rt csak 
rltkin lgdnyolnok beazabSlyozdat . A t£pegys*gek szabalyos 
146k zSkbor. - vagy ela6 hibakorosdel Irfprfskdnt - m<5ron- 
d6k, de a gzIVkA* talar, utandllltaLO ker*Tlend6. 
kdrjiik meg a t^pegyaag feaz Ultadgoit, a kdt feszUltsdg 
drtdke -2oo Y ± l $ 6a 3oo V + l $. Amennylben oltdmek 
a megadot t 6rfcdkt61 f ugy a Plo /*3oo V/ ill. a Pll /-2ooV/ 
paten lonCterekkol utandl lithatjuk. Bzek a potencl oirdterek 
a kidobozolt kdsz Ul^kbon a Tl transzf orm£tort61 balra es6 
panel oldalkn teldlhatdk /3.4bra/. A zagdfesziatedg mx. 
rtdk© egyik fesztilt adgndl sem haledhatja meg a lo mV ef- 
fekt lv drtdkot. 

A font 1 ouvoletot cs6 6b egyrfb elkatrdfizek cserdje oaot«5n 
faltotlonUl el kel l vdgeznl. 

6.2 H naf r ok voncf.as Aener^tor 

A " RANKS'* /S5/ kepceolct 41 lit auk 55o-l8oo kHz sAvth. 
jillltsjk a "MODULATION SELECTOR" /S*/ knpcsol6t 
"IVT. -4uo V- n illssba. Caetlakozzunk hangfrekvenciAs 
cs6voltmdr5vel a hangfrakveaclas transz format or /T2/ S4 
kapcsolora rnen6 leagazasare 4a dllltaunk be ezen a pon- 
ton - P5 potenslonxSter segltstfgdvel - 3*2 V feszUlt sdget . 
/A P5 pot enc locator o modulAclba azerel vdry lap tetejdn 
16v6 5 pctanciomSter kozUl a kbzdcaS, lilsd a 3.4br£t/. 

6.3 Kriot^Iyhlteloo it6 

Allltsuk a "CRYSTAL CALIBRATOR 1 * /S3/ ko peso l it "loo 
kc/e n Ali&rba. Csatla koztassunk elektronlkua ez&nlAlct 
a Y9 cs6 anddjAra /6/. 

jllitauk be C3o trlmcwrrol a frokvencidt ioo Hz -re. ttajd 
topcsoijuk 6t az S3 kupcsoldt "looo kc/a^-ra. 
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A C35 trtmror aegitsdgd vol Allitsunk be looo kKz-t . A 
frekvencldnak /digltAIia frakveno lamdrdvel rndrve/ az a *db' 
bl rfrtdkek kizott kail lennie; 

loo kHz 99.99o - loo.olo 

looo kHz 999.900 - l,ooo.loo 

Csficaero osetdn ajAnlatos ellenfirzd nsSrdst vdgreha jtanl . 

6 - 4 ouzcllldt or ds RF ergaltg buhangolnaa 

Ezt a mJveletot cask akkor vdgezzUk, ha hatdrozott Je- 
ldt tapacztal Juk annak, hogy az RP oszclUAtor frekvencld- 
Ja tUrdsen klvUl aaik. Az RP oezclllator frakveno Id jdnak 
bedllit AaSt 1 V vagy enndl klnobb klmenSszlntnrfl vdgezztfk. 
A stfv alejdn /alacaoryebb frekvencla/ vasraggal, a eav v<S- 
g<5n /oagaaabb frekvoncla/ trlmnerrel v<feezziik a behangu- 
lAat. Az RF anSsltfi utdnil lltdsAt ugy vdgezhet JUk, hogy 
bontjuk az R15 ellendllds dramkbrdt, majd Araaw 6 r 6 coatla- 
koztatdsdval zdrjuk /3o mA dllaaban/. A sir al 36 v<5gdn 
vasnaggal, feleS vdgdn pedlg kondenzdtorral dllltsunk be 
Aron nlnlmumot. A kondenzitor AlIitAaAra haaznalt -savar- 
hiz5 v 6 g 6 te huzzunk szlgetelS mUanyagcaovat, hogy a cea- 
rarhuzd f<5mrdsz<Sb<51 caok kb. 1-2 mr rdaz dll jon kl szlge- 
tolatlonal a zArlet olkerilleae cel.'dbdl. 

6 . 5 Maximal Is lAtnr -A ra n) be allltdsa 

AHitsuk a RAKGE , S5/ kaposolot a J9-65MHz aavra. 
Bjr.tsuk sz R9 ollendliAs Ararrkbr t, nnjd zArjak mA m<5iG- 
vel /3o mA Alldafcan/. Forgassok a skalatAicsAt a legna- 
eyobb drama halyro. mojd a PI ccavarh z6-Al li tAisu polen- 
ciomJterrel /3.Abra/ Allitsuck be 5o mA onodAismot. 

6.6 yivffhiillarc z6r,mrs 4ITit6sa 

Csatlakozzunk - X MHz Irofcrencia ALUsnAl - oszcll- 
loszkdpra, ceavarjuk az "ATTEHUATOR VERNIER 1 ' /p?/ p>tor- 
cioadtart toljesen balra. ICapcsoljuk az oszcilloszkopot 




log^rzdkenyebb 41* dcba. 

A P3 csevarhiiz5-dllitaau potenc loodtorrol dll junk be ug y, 
hogy az oszcil loszkopon a jel dppan eltCInjdk. Ennok el- 
rdgzdae utdn a *RANSE" /S 5 / kapcsoldfc 19-65 MH* edvra dl- 
lltra a kiraendfeazHltedg non haladhatja nog a 3o nV <5r- 

6.7 " PERCENT lfODUXATIOrf' /M2/ mUszer bedlllt^g a^ 

/lljunk 1 Mhz f rekvencidra . Cnatlakozzunk 1 V kictond- 
s2intndl oszci lloszkdpre . Kapceoljuk a "MODULATION 
SELECTOR /S4/ kepcsddt c/s" dlldsba. /llltsunk 

bo az oszc 11 loszkopon 5o ^ moiuldcldt . /A fnaxlndlls ds 
sinindlis jel viazonya 3:1/. /llltsuk a’'PSRCENT KOTULATTOtT 
/K2/ nulszer autotdjdt "5o ?6" rondsra. A bodllitdet a P8 
potenc iom<j ter aogl tadgdvol vdgezzUk. /A P8 potonciomdter 
8 ■oduldclds szerel vdny lap tetejdn ldvd 5 potenc iom<5 ter 
kSzlil a ndaodlk az eldlap feldl szamolva, ldsd a 3.dbrdt/. 

6.0 Maxladlls vlvdhalldn tedlUtda «1a_ mod qldclds 
null-dl lltda. 

Porgassuk az ,r ATTBH UATOR TERRIER" /P2/ pot one iocu5 tort 
teljesen jobfcra. Csat lakozzunk az RE "OUTPUT" /l/ h'ively- 
n nagyfrokvencia8 szint mdrdvel . /Hltsuk az "ATTENUATOR 1 
/S6/ kapcsoldt "1 V" dlldsba. Ccetlekozzimk a 
"MODULATION TEPUT-OUTPUT" /2/ csatlakozdra nagy belsd el- 
lendildflj DC feszltltsdgnrdrdvol /1341/E tip. CIIIYOHU II./ 

Kapcaoljuk a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapcsoldt "ECT.- 
C7" dlldsba. Forgasauk teljeson Jobbra 8 "MODULATION 
AMPLITUDE" /P6 / potenciomdtert . A kdszlildket vdgighangol- 
va 5o kHz - 65 MHz-ig, Jegyezztfk fol a kinend HP-szintet. 
ill junk a minimdlis kimon5 RF-azintU pontra. /ill teak bo 
a P7 potenc ierdtorro I 1,62 V kiaien5 RF-fizintot. /A P7 po- 
tenclomdter a 3>oduldcl6a azorol vdnylapor. !<Sv6 5 potenclo- 
a<5ter kbzlll a negyedik, Idsd a 3. dbrdt./ Majd a P9 po- 
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tanciomAtorral /P7 potencioE-Stert kSvotS potenciomAtor, 
Usd b 3. AbrAt/ Allitsunk bo 0 V faszllltsAgat az 
Orivoha It. legArzAkonyebb AIlAsAnAl A P9 pot encioaAtar 
kteod olviezl a P7 potoacioraAter Altai taAUltott azln- 
tet, ezArt a beAllitiat a kAt ezBfcAlyozdszerv viltozta- 
tott Alii t As Aval kell elrAgaznl. Kelyea boAllitia esatAn 
a "1KUULATT0R SELECTOR" /S4/ kapcsolAt uttapcsoiva 
■EXT. -AC" AHAaba, a kimenSszlnt nem vAltozik. 

6.9 "VOLTS LEVEL" /Ml/ mtiszer tinAIlltApa 

BllonSrlzztlk a "VOWS LSVSL" /lil/ Blazer nullAIlAsAt, 
a kAsziildk kikapcsolt dllapotdban. Csatlakoztaasunk RF 
feszfilt aA AjnAr5 1 - 1 V klmonAszIntnAI - az 5o ohm-mal le- 
zArt RP "OUTPUT" /!/ hUvolyra. 

VAltoztatva a frokvoneiat 5<5 kllz As 6o Mhz kozott tartauk 
a ktilsA RF-azintm<5r5t o,9 V Allison. Aa olraaauk la a 
"TOM’S LEVEL" /Ml/ miiszer ralniirAlis As nerlmAlis allasal. 
HatArozzuk mog a kAt Allis szdatanl kbzepAt, imJA alljunk 
egy olyan pontra, ehol a aziunter.i kBzApnek ragfalelS Ar- 
tdkre tAr ki a "VOLTS LEVEL" /Ml/ v.Sszmx, majd annAl az 
AllAanAl Allltsuk a "VOLTS LEVEL" /Ml/ oJszort a P* po- 
tencio.-ndtar oegit sAgAvel o,9 V kltArAsro. /V'i potencio- 
mdtor e modulaciAa BZaral vAnylap tetejAn 1 Av 5 5 potenclo- 
mAter kKzUl az elsfl /liad a 3.A°r6t/. 

6.10 Csgcsoxe 

1 VX4 

A Vs V9, Vlo, VII, V12, VI 3 «5s V16 catfvek csortSje itan- 
611itAs ntflktil alv^fioshet 6, 

A VI, V2 ds T3 csbvek caextfje esetdn a 6.5 pontban lolrt 
utdnillitds v6gseixl6 ol . 

A V4 r V5 f V6 6b V8 csbvek caerdjo esettfn a 6.8 pontban lo 
irt be£llit&5 vdgzondd el. 

A VI 5 , 6e V18 cstfrak csei6 j<5n*51 a 6.1 pontban loirt 
ullenSizG m6rt5s 6s - szUksdg eset6n - bedllit4s vdgzen- 
dd ol. 
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